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Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kiadno, tel.- 312812 130 -2

Zkudebni laboratof akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &.1429 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Povoleni SUJB vystaveno pod &j. SUJB/RCHK/4959/2010 dne 24.2.2010 na dobu neurcitou

OBECNI URAD DOUBICE
Protokol o zkousce €. 1521/1/2019

Radiologicky rozbor 1811 |

Vzorek &.: 3551/1/2019
WAL

Objednatel mé&feni: SeveroCeska servisni, a.s., Pritkovska 1689/14, Trnovany - Teplice, 415 01
Dodavatel vody: Obec Doubice, Doubice &p.50, 407 47 Doubice

Pozadovany rozsah méfeni: upiny rozbor pro Ugely systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidi ve vod& dodavané k vefejnému zasobovani pitnou vodou

Identifikace vzorku:

Vodovod: Doubice, okres Dég&in

Plvod vzorku: voda podzemni

Misto odbé&ru: Doubice, OU, &p. 50

Upfesnéni:

Datum odbéru: 21.10.2019 Cas: 10:45

Qdebral: Lenka Svobodova, Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.

Cislo vzorku objednatele: 28973

Udaje o méfeni:

Méfeni provedeno: od 21.10.2019 do 30.10.2019

Misto méfeni: Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Mé&feni proved: Olga Pankova

Hodnoceni provedl: Olga Pankova, drzitel opravnéni zviastni odborné zpisobilosti k vykonavani &innosti zviaste
dilezitych z hlediska radiacni ochrany

Stanoveni Zjisténa | Nejistota | Jednotky | VU, RU, NPH Zpracovano dle metod Pozn
hodnota * (Zdroj)
celkova objemova aktivita alfa <0,05 Ba/l 0,20 VU SOP &. 46 (CSN 75 7611)
celkova objemova aktivita beta <0,10 Bg/l 0,5 VU SOP &. 47 (ESN 75 7612)
objemova aktivita radonu 222 30,2 21 Bag/l 100 RU SOP &. 49 (CSN 75 7624), AN
300 NPH

Odborné stanovisko:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevySuje vysetiovaci troven 0,2 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.
Celkova objemova aktivita beta nepfevysuje vysetiovaci troveri 0,5 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.
Objemova aktivita radonu 222 nepfevysSuje referenéni troveft 100 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.

Vysledky rozboru vyhovuji pozadavkim § 100 zakona ¢. 263/2016 Sb., na vodu dodavanou k vefejnému zasobovani pitnou
vodou.
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Vzorek poskytl zakaznik - vysledky se vztahuiji ke vzorku tak, jak byl pfijat.

Meéfeni bylo provedeno piistroji ovéfenymi v souladu se zdkonem &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.
Na pozadani laboratof poskytne tdaje o priib&hu méfeni, o pouzitych pfistrojich, pfipadné jejich kalibracich.

*

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadfenou jako rozéifena nejistota s koeficientem rozsiteni k=2 s intervalem
spolehlivosti s pravdépodobnosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota méfeni nezahrnuje slozku nejistoty odbéru vzorku
a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
VU - vySetfovaci uroveri objemové aktivity, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
RU — referenéni drovef obsahu pfirodnich radionuklidd, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
NPH — nejvyssi pfipustna hodnota, stanovena vyhlaskou SUJB & 422/2016 Sb.
AN - aktualizovana norma - laboratof je zpUsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy

Vysledky zkousek se vztahuiji ke zkousenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
Kladno, 30.10.2019 Olga Pankova

na zakladé povéfeni statutarniho organu ze 7.3.2011
technik laboratore
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