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Misto provedeni zkousek:
Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno, tel.: 312 812 130 - 2

Zkugebni laboratof akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s. pod &.1429 podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Povoleni SUJB vystaveno pod &j. SUJB/RCHK/4959/2010 dne 24.2.2010 na dobu neuréitou .
OBECN{ URAD DOUBICE
Protokol o zkousce €. 374/1/2022 07 05 100 |
Radiologicky rozbor @
Vzorek &.: 811/1/2022 b
\
Objednavatel méieni: Severoteské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovska 1689, Teplice, 415 50 \ }
Dodavatel vody: Obec Doubice, Doubice ¢p.50, 407 47 Doubice

Pozadovany rozsah méieni: Uplny rozbor pro ucely systematického méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidl ve vodé dodavané k verejnému zasobovani pitnou vodou

Identifikace vzorku:

Vodovod: Doubice, okres Dé&¢in

Plivod vody: voda podzemni - dodavana pitna voda

Uprava vody: - Uprava vody se neprovadi

Misto odbéru: Doubice ¢&p. 50

Upfesnént: ou

Datum odbé&ru: 28.3.2022  Cas: 12:10

Odebral: Pavel Janl, Severoteské vodovody a kanalizace, a.s.

Cislo vzorku objednavatele: 8595

Udaje o méFeni:

Méfeni provedeno: od 28.3.2022 do 13.4.2022

Misto méreni: Laboratof pitnych vod, U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Méfeni provedl:  Olga Pankova

Hodnoceni provedI: Lenka Vitova, drzitel opravnéni zviastni odborne zpUsobilosti k vykonavani ¢innosti zvlasté
dulezitych z hlediska radiaéni ochrany ze dne 20.5.2021

Stanoveni Zjisténa | Nejistota | Jednotky | VU, RU, NPH Zpracovano dle metod Pozn
hodnota ¥ (Zdroj / méfici piistroje)
celkova objemova aktivita alfa <0,05 Ba/l 0,20 VU SOP ¢&. 46 (CSN 75 7611, / EMS 3)
celkova objemova aktivita beta <0,10 By/l 0,5 VU SOP & 47 (GSN 75 7612, / EMS 3)
objemova aktivita radonu 222 34,1 4.6 By/l 100 RU SOP ¢. 49 (CSN 75 7624 / EMS 8)
300 NPH

Odborné stanovisko:

Celkova objemova aktivita alfa nepfevysuje vySetfovaci troven 0,2 Ba/l, kterou stanovi vyhlagka SUJB ¢&. 422/2016 Sb.
Celkova objemova aktivita beta nepfevysuje vysetiovaci trovet 0,5 Ba/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.
Objemova aktivita radonu 222 nepfevysuje referenéni Groveri 100 Boy/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB &. 422/2016 Sb.

Vysledky rozboru vyhovuji poZzadavkiim § 100 zakona €. 263/2016 Sb., na vodu dodavanou k vefejnému zasobovani pitnou
vodou.
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Vzorek poskytl zakaznik vEetné Gdajll o odbéru vzorku - vysledky se vztahuji ke vzorku tak, jak byl pfijat.

Méfeni bylo provedeno pfistroji ovéfenymi v souladu se zakonem &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.
Seznam pouzitych piistroji:

Alf-Beta automaty EMS 3

EMS 8 (€. ovérovaciho listu: 1054-PS-40071-21 (platnost do 31.12.2023) a 1035-SE-40568-20 (platnost 31.12.2022).
Spektrofotometr, Specord 40, UV-VIS

Atomovy absorpéni spektrofotometr, AAS (iCE 3000 Series)

*  Vysledky zkouSek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2 s intervalem
spolehlivosti s pravdépodobnosti pfiblizné 95%. Uvedena nejistota méfeni nezahrnuje slozku nejistoty odbéru vzorku
a nevztahuje se na vysledky mensi nez mez stanovitelnosti a vysledky, které nejsou hodnotitelné.

Nejistota méreni nema vliv na hodnoceni spinéni pozadavku legislativy.

Rozhodovaci pravidlo je popsano v aktualné platném "Doporuéeni SUJB - Mé&Feni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd
v pitné vodé pro verejnou potiebu a v balené vodé".

Zkratky: SOP - standardni operaéni postup
VU — vySetiovaci Groveri objemové aktivity, stanovena vyhlagkou SUJB &. 422/2016 Sb.
RU — referenéni trover obsahu pfirodnich radionuklidd, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
NPH — nejvyssi pripustna hodnota, stanovena vyhlaskou SUJB &. 422/2016 Sb.
AN - aktualizovana norma - laboratof je zptisobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkuSebni postupy
DSPK - dokumentace souvisejici s Pfiruckou kvality
EMS - elekironicka méfici souprava

Vysledky zkousek se vztahuji ke zkousenému vzorku.
Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Kladno, 13.4.2022 Lenka Vitova
laborant

Konec vysledkové asti protokolu &
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